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Fast SG qPCR Master Mix (2x)
REAL TIME PCR PROTOKOLL (1)

qPCR- Protokoll

Für bestimmte Echtzeit-PCR-Geräte benötigte ROX-Volumina:

Instrument Benötigte ROX-
Menge je 25 μl

Reaktion

Benötigte ROX-
Menge je 25 μl

Reaktion

Endgültige ROX-
Konzentration

Applied 
Biosystems: 
7300, 
7900HT, 
StepOne, 
StepOnePlus, 
ABI PRISM 
7000 und 
7700

0.1 μl 10 μl 100 nM

Applied 
Biosystems: 
7500

Stratagene:
Mx3000P, 
Mx3005P, 
Mx4000

0.1 μl
10 x verdünnt
(in Wasser)

10 μl
10 x verdünnt
(in Wasser)

10 nM

Weitere 
Echtzeit- 
PCR-Geräte:

Bio-Rad, 
Roche, 
Corbett, 
Eppendorf, 
Cepheid, etc.

Nicht benötigt Nicht benötigt -

Ansetzen der qPCR Reaktion:

Komponente Volumen / Reaktion Endkonzentration

Fast SG qPCR Master
Mix (2x)

12.5 μl 1 x 2 mM MgCl2

5'-Primer Variabel 0.5 μM

3'-Primer Variabel 0.5 μM

Vorlagen-DNA Variabel < 500 ng

Optional: 

ROX Lösung, 25 μM

0.1 μl oder

0.1 μl
10 x verdünnt

100 nM

10 nM

Optional:
Thermolabile UNG 
(Uracil-N-
Glycosylase) 1 U/μl 

0.25  μl 0.25 U / Reaktion

Wasser, nukleasefrei Auf 25 μl -

Endvolumen 25 μl -

Hinweise:
1. Dunkel lagern.  25 x SG Lösung und ROX Lösung sollten

vor  Lichteinfluss  geschützt  werden  um  einem
vorzeitigen  Verlust  der  Fluoreszenz-Signalintensität
entgegenzuwirken.

2. Reaktionsvolumen  25  μl. Das empfohlene  Reaktions-
volumen für die  meisten  Echtzeit-PCR-Geräte beträgt
25  μl.  Andere  Volumina  können  verwendet  werden,
wenn für ein spezifisches Gerät empfohlen.

3. Optimale Länge des Amplikons. Die optimale Amplikon-
länge für Echtzeit-PCR mit SYBR Green I  beträgt 70 –
200 bp.

4. Konzentrationsunterschiede vermeiden: Vor Gebrauch
alle  Lösungen  auftauen,  schonend  vortexen  und  kurz
anzentrifugieren. 

5. Arbeiten bei Raumtemperatur: PCR-Reaktionen werden
mit dem Fast SG qPCR Master Mix (2x) komfortabel bei
Raumtemperatur angesetzt.

6. Reaktions-Mastermix: Bei  hohem  Probendurchsatz
kann ein Reaktions-Master Mix vorbereitet werden, der
alle  Komponenten  bis  auf  Vorlagen-DNA  (Template)
enthält.

7. Proben  mischen:  Der  Reaktions-Master  Mix  wird
gründlich  gemischt  und  geeignete  Aliquots  werden in
PCR-Reaktionsgefäße oder -platten verteilt.

8. Menge  an  Vorlagen-DNA. Vorlagen-DNA  bzw.  cDNA
(< 500 ng / Reaktion) wird zum Reaktions-Master Mix in
die  einzelnen  Gefäße  bzw.  Platten  verteilt.  Für
zweistufige RT-PCR sollte der Anteil der cDNA Lösung
am  gesamten  Reaktionsvolumen  nicht  mehr  als  10%
des PCR-Endvolumens betragen.

9. Kurz  anzentrifugieren,  um die  Reaktionskomponenten
am  Gefäßboden  zu  sammeln  und  Luftblasen  zu
entfernen.  Luftblasen  beeinträchtigen  die  quantitative
Fluoreszenzmessung empfindlich.

10. Start. Die Proben in das Echtzeit-PCR-Gerät stellen und
das Programm zur Fluoreszenzmessung  starten.

11. MgCl2: Die Standardkonzentration von MgCl2 in Echtzeit-
PCR-Reaktionen ist 2 mM (wie in 1 x Fast SG qPCR Mas-
ter Mix enthalten) - für die meisten PCR Reaktionen op-
timal.  Wenn  höhere  MgCl2   Konzentrationen  benötigt
werden, sollte eine 25 mM MgCl2 Stammlösung herge-
stellt werden (kann bei Bestellung bei uns angefordert
werden).  1 μl  einer 25 mM MgCl2-Lösung fügt 25 nmol
zum Reaktionsansatz  zu und  erhöht  damit  die  MgCl2-
Konzentration einer 25 μl Reaktion um 1.0 mM.

12. Die  empfohlene  Anfangskonzentration  je  Primer be-
trägt  0.5 μM.  Wird  die  Primerkonzentration  erhöht,
kann die PCR-Effizienz steigen, aber die Spezifität der
PCR-Reaktion nimmt ab. Die optimale Primerkonzentra-
tion hängt sowohl von der einzelnen Reaktion als auch
vom  verwendeten  Echtzeit-PCR-Gerät  ab.  Bei  Ausbil-
dung  unspezifischer  PCR-Produkte  sollte  die  Primer-
konzentration auf 0.3 μM herabgesetzt werden.

13. Einstellen  des  Schwellenwertes: Der  Schwellenwert
(threshold value) für die Analyse soll vor jeder Messung
eingestellt werden.

14. Gefäß-Korrekturfaktor  bestimmen. Wird  eines  der
Instrumente, Bio-Rad iCycler iQ oder MyiQ, eingesetzt,
sollte  am  Anfang  der  Messung  ein  Gefäß-
Korrekturfaktor  („well  factor“)  bestimmt  werden.
Gefäßfaktoren dienen zur Korrektur für Variationen bei
Fluoreszenzanregung  oder  zur  Korrektur  von
Pipettierungenauigkeiten.  Zur  Bestimmung  wird  eine
spezielle,  externe  „well  factor“  -  Platte  gemäß  der
Empfehlungen des Herstellers eingesetzt.



Fast SG qPCR Master Mix (2x)
REALTIME PCR PROTOKOLL (2)

qPCR- Protokoll - Echtzeit-PCR-Bedingungen Hinweise:

Programm für das Echtzeit-PCR-Gerät:

2-stufiges qPCR Protokoll

Schritt Temperatur Zeit Anzahl an
Zyklen

Optional:

Thermolabile 
UNG- 
Vorbehandlung

37°C 2 min 1

Einleitende De-
naturatierung

95°C 2-5 min 1

Denaturierung

Primer-Bindung

95°C

60°C

10 s

30 s

35-45

Kühlschritt 4°C Unbestimmt 1

3-stufiges qPCR Protokoll

Schritt Temperatur Zeit Anzahl an
Zyklen

Optional:

Thermolabile 
UNG- 
Vorbehandlung

37°C 2 min 1

Einleitende De-
naturatierung

95°C 2-5 min 1

Denaturierung

Primer-Bindung

Verlängerung 

95°C

50-65°C

72°C

10 s

10 s

15 s

35-45

Kühlschritt 4°C Unbestimmt 1

1. 2-stufiges Protokoll für schnelle qPCR: Fast SG qPCR
Master  Mix  wurde  für  die  Verwendung  mit  einem
2-stufigen  PCR-Protokoll  entwickelt  und  optimiert.
Dieses Protokoll eignet sich für die Verwendung mit den
meisten Primern, auch wenn der nominale Tm deutlich
unterhalb 60°C liegt.

2. Einleitender  Uracil-Glycosylase–Inkubationsschritt:
Wird  Uracil-N-Glycosylase  (UNG)  optional  eingesetzt,
muss ein Inkubationsschritt bei 37°C für zwei Minuten
durchgeführt  werden.  UNG  baut  dUMP-enthaltende,
kontaminierende  PCR-Produkte  ab  und  wirkt  somit
Verschleppungskontaminationen entgegen.

3. Einleitende  Denaturierung: Während  des  einleitenden
Denaturierungsschrittes  werden  sowohl  thermolabile
UNG  als  auch  Taq-blockierende  antiTaq-Antikörper
inaktiviert. Zur vollständigen Denaturierung werden die
Reaktionen  für  2  –  10  min  bei  95°C  inkubiert.  Die
einleitende Denaturierung kann auf 2 – 5 min bei 95°C
verkürzt  werden,  wenn  UNG  nicht  in  den
Reaktionsansätzen enthalten ist.

4. Qualitätskontrolle  -  Schmelzkurvenanalye: Die
Schmelzkurve  sollte  analysiert  werden,  um  Spezifität
und  Identität  des  PCR-Produktes  zu  verifizieren.
Entsprechende,  leistungsfähige  Routinen  zur
Schmelzkurvenanalyse  sind  Bestandteile  der
Programmausrüstung  gängiger  Echtzeit-PCR-Geräte.
Als  Grundlage  sollten  die  Daten  für  einen
Temperaturbereich  zwischen  65°C  und  95°C
herangezogen werden.

5. Qualitätskontrolle  –  Agarose-Gelelektrophorese:
Während der Entwicklung eines neuen PCR-Tests sollte
die Spezifität des PCR-Produktes immer parallel durch
Gelelektrophorese  überprüft  werden,  da  sich  die
Schmelzkurven  von  spezifischen  und  unerwünschten,
unspezifischen  Produkten  (v.a.  Primer-Dimere)
überlappen können.


	DE_Fast-SGPCRMasterMix-plusROX-page1
	DE_Fast-SGPCRMasterMix-page2
	DE_Fast-SGPCRMasterMix-page3

